
 
 

 

SZACOWANIE WARTOS CI ZAMO WIENIA NR  
1/DosAOS/CZECH/2026 

 
W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do 
projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia pn. ,,Dostępność podmiotów leczniczych AOS”  
Numer Projektu Ministerstwa Zdrowia (FERS.03.07-IP.07-0001/23) zapraszamy do składania 
kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2. 
 
Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ‘’DIAMED” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
 ul. J. Kochanowskiego 4, 
43-502 Czechowice Dziedzice 
NIP: 6521587330 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Lp. Nazwa urządzenia 

/ Nazwa Zadania 
Parametry brane pod uwagę przy wyborze oferenta Ilość sztuk 

1. RTG – urządzenie 
wraz z pełnym 
wyposażeniem 
sterowni 
 

 ergonomiczna konstrukcja (możliwość 
regulacji wysokości i położenia lampy 
rentgenowskiej  

 możliwość wykonywania zdjęć na 
wózkach/łóżkach,  

 szeroki zakres ruchu blatu stołu rtg z 
zespołem kolumny i lampy rtg, 

 obciążenie stołu rtg właściwe dla pacjentów 
bariatrycznych;  

 bezprzewodowe detektory (lekkie, przenośne 
detektory umożliwiające elastyczne 
pozycjonowanie i minimalizujące dyskomfort 
pacjenta);  

 szybkość działania (krótki czas ekspozycji jest 
istotny dla pacjentów starszych i z 
niepełnosprawnościami, dla których 
długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji 
może 

 być problematyczne). 
 Aparat zgodny ze specyfikacją stanowiącą 

załącznik 1 do szacowania 
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2. Adaptacja 
pomieszczenia w 
którym będzie 
montowany aparat 
RTG 

 pomieszczenie zlokalizowane w przychodni 
NZOZ Centrum Medyczne ‘’DIAMED” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. J. Kochanowskiego 4, 
43-502 Czechowice Dziedzice 

 dokładna lokalizacja pomieszczenia ustalona 
wspólnie umożliwiająca dotarcie pacjenta o 
szczególnych potrzebach, w tym 
poruszających się na wózku inwalidzkim; 

1 



 
 

 

 pełne oddanie pomieszczenia do użytkowania 
 pomieszczenie dostępne dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 Przed drzwiami do gabinetu powinna być 

wolna przestrzeń o wymiarach co 
najmniej150 × 150 cm. Od strony otwierania 
drzwi musi być wolna przestrzeń 90 × 90 cm. 

 Drzwi nie mogą mieć progu wyższego niż 2 
cm. Szerokość drzwi to minimum 90 cm. 
Drzwi powinny być nieprzezroczyste (nie 
mogą przepuszczać cienia). Drzwi i ich ramy 
powinny być w kontrastowym kolorze w 
stosunku do ściany (różnica LRV powinna być 
większa niż 30). Na drzwiach powinien być 
numer gabinetu na wysokości 130–165 cm. 

 Obok drzwi trzeba umieścić napis i informacje 
w alfabecie Braille’a oraz wypukły tekst na 
wysokości 110–130 cm.  

 Klamki lub uchwyty (o zaokrąglonym 
kształcie) powinny być na wysokości 80–110 
cm.  

 Drzwi powinny otwierać się lekko – 
maksymalna siła potrzebna do otwarcia to 25 
N.  

 Zaleca się stosowanie drzwi bez 
samozamykaczy.  

 Drzwi muszą mieć izolację akustyczną (co 
najmniej Rw 35 dB) i możliwość otwarcia z 
zewnątrz w sytuacji awaryjnej 

 Wewnątrz gabinetu musi być wolna 
przestrzeń o wymiarach co najmniej 
150 × 150 cm.  
Włączniki światła na wysokości 80–110 cm. 
Gniazda elektryczne na wysokości 
40–100 cm.  

 Podłoga musi być równa i antypoślizgowa 
(klasa antypoślizgowości R10 
lub wyższa).  

 Oświetlenie: naturalne i sztuczne, minimum 
500 luksów, bez efektu olśnienia 
(UGR poniżej 19).  

 Okna (jeśli są) powinny mieć klamki na 
wysokości 80–110 cm. W słonecznych 
pomieszczeniach należy zamontować rolety 
lub żaluzje.  

 Wentylacja: minimum 1,5 m³/h 
powietrza na każdy 1 m³ pomieszczenia. 
Umywalka powinna być dostępna dla osoby 
poruszającej się na wózku.  

 Przestrzeń przed umywalką: 150 × 150 cm. 
Wysokość górnej krawędzi umywalki: 75–85 
cm, dolnej: 60–70 cm. 



 
 

 

Przestrzeń podjazdu pod umywalkę: min. 30 
cm głębokości. Obok umywalki należy 
zamontować dwa pochwyty: 10–25 cm od jej 
krawędzi, na wysokości 70–85 cm.  

 Pochwyty powinny wystawać 10–15 cm przed 
umywalkę. W przypadku umywalki przy 
ścianie można zamontować jeden pochwyt 
stały, drugi uchylny. Bateria (kran) powinna 
mieć dźwignię, przycisk lub być 
automatyczna. Wylewka musi być 
wystarczająco długa. Nie wolno stosować 
kurków. 

 Lustro: dolna krawędź maksymalnie 80 cm od 
podłogi lub zamontowane nad umywalką. 
Mydło, suszarka lub ręcznik powinny 
znajdować się obok umywalki, na wysokości 
80–110 cm. 

 Zaleca się, aby dozownik był uruchamiany 
czujnikiem 

 
Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: jednostkową, netto, podatek VAT, brutto, sumę vat i 
sumę brutto. 
 
3 . Sposób składania ofert  
 
 
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dostepnoscaos@grupazdrowie.pl 
nie później niż do dnia 10.06.2026 r.  
 
4. Dodatkowe informacje 
 

a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły 
ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania 
przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych 
elementów, 

b) Szacujący  zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia 
lub jego zmiany bez podania przyczyny.  

c) Oferta musi spełnić wymogi standardu dostępności dla Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej (AOS) wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi 
przez Ministerstwo Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci 
- Standardy dostępności AOS) 

d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru FERS ,,Dostępność podmiotów 
leczniczych AOS” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/dostepnosc-podmiotow-
leczniczych-aos) 

e) Pomieszczenie wraz z aparatem RTG musi posiadać wszelkie niezbędne atesty / 
pozwolenia (w tym testy sanepidu) umożliwiające uruchomienie pracowni RTG. 

f) Przy Szacowaniu Wartości Zamówienia – adaptacji pomieszczeń, należy zwrócić 
uwagę, że przychodnia dysponuje pracownią RTG 

 
Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego 
określonego działania, w tym: 

a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia 
oferty; 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci


 
 

 

b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 
 


